
MC-21-E电阻箱出厂检测报告
生产厂家: 泸州泸电科技有限公司              官网: http://ldkj.ywtya.com
机身编号: MC-21-E 20250912002 测试环境: 温度：22°    湿度：70%
测试日期: 2025年9月16日 测试人: 江明友
测试设备: 三量RT640 全档0位阻值:

说明:
所有单位均为Ω
未排除测试设备自身误差

测试结果:

标称值 标称误差 合格范围 实测值 实测误差 判断结果 备注
1000 1% 990~1010 996.5 0.35% PASS
5000 1% 4950~5050 4962.8 0.744% PASS
10000 1% 9900~10100 9985.1 0.149% PASS
50000 1% 49500~50500 49927 0.146% PASS
100000 1% 99000~101000 100102 0.102% PASS
500000 1% 495000~505000 500320 0.064% PASS
1000000 1% 990000~1010000 996350 0.365% PASS
5000000 1% 4950000~5050000 4999700 0.006% PASS
10000000 1% 9900000~10100000 9939100 0.609% PASS
50000000 1% 49500000~50500000 49978000 0.044% PASS
100000000 1% 99000000~101000000 99930000 0.07% PASS
500000000 1% 495000000~505000000 505000000 1% PASS
1000000000 5% 950000000~1050000000 1019000000 1.9% PASS
5000000000 5% 4750000000~5250000000 5120000000 2.4% PASS
10000000000 5% 9500000000~10500000000 9820000000 1.8% PASS
50000000000 5% 47500000000~52500000000 49700000000 0.6% PASS
100000000000 5% 95000000000~105000000000 96800000000 3.2% PASS


